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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka: FN Brno – C Rameno s 3D navigačním systémem
Veřejná zakázka nebyla rozdělena na části.

Informace dle § 217 odst. 2 písm. a) zákona:
	Identifikační údaje zadavatele:
	Název: Fakultní nemocnice Brno

Sídlo: Jihlavská 20, 625 00 Brno

Statutární zástupce: MUDr. Roman Kraus, MBA

IČ: 65269705

	Předmět veřejné zakázky:
	Předmětem veřejné zakázky s názvem je dodávka laboratorního informačního systému, poskytnutí práv užití a poskytování služeb v souvislosti s provozem a rozvojem tohoto informačního systému.

	Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku:
	14.870.000,- Kč bez DPH


Informace dle § 217 odst. 2 písm. b) zákona:
	Použitý druh zadávacího řízení:
	Otevřené řízení


Informace dle § 217 odst. 2 písm. c) zákona:
	Účastníci zadávacího řízení

	AURA Medical s.r.o. 

K Verneráku 1193/4
148 00 Praha 4
IČ: 65412559

	Siemens Healthcare, s.r.o. 
Budějovická 779/3b
140 00 Praha 4
IČ: 04179960


Informace dle § 217 odst. 2 písm. d) zákona:
Ze zadávacího řízení byl vyloučen účastník Siemens Healthcare, s.r.o., Budějovická 779/3b, 140 00 Praha 4, IČ: 04179960, a to z následujících důvodů:
Zadavatel posoudil nabídku uvedeného účastníka zadávacího řízení z hlediska splnění požadavků uvedených v kap. IV zadávací dokumentace. Zadavatel stanovil:

· požadavek na C-rameno „Manuální horizontální pohyb 28 cm“, avšak v uvedené nabídce je uveden manuální horizontální pohyb 20 cm;

· požadavek na C-rameno „Vzdálenost mezi ohniskem RTG zářiče a Flat panelem 105 cm“, avšak v uvedené nabídce je uvedena vzdálenost 116,4 cm;

· požadavek na rentgenku „Dvojí ohnisko anody 0,3 mm a 0,6 mm“, avšak v uvedené nabídce je uvedeno 0,3 mm a 0,5 mm.

Předložená nabídka tedy nesplňuje zadávací podmínky zadavatele. 

Na základě výše uvedeného a v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona zadavatel rozhodl o vyloučení výše uvedeného účastníka zadávacího řízení z další účasti v zadávacím řízení na uvedenou veřejnou zakázku.

Informace dle § 217 odst. 2 písm. e) zákona:
	Dodavatel
	Odůvodnění výběru

	AURA Medical s.r.o.
	Účastník zadávacího řízení splnil kvalifikační předpoklady a všechny zákonné i zadávací podmínky. Nabídka účastníka zadávacího řízení byla na základě hodnoticího kritéria ekonomické výhodnosti vyhodnocena jako nejvýhodnější.


Informace dle § 217 odst. 2 písm. f) zákona:
Poddodavatelé nejsou zadavateli známi.
Informace dle § 217odst. 2 písm. k) zákona:

Povinnost použití elektronických prostředků je stanovena k 18. 10. 2018.

Informace dle § 217odst. 2 písm. m) zákona:

Předmět veřejné zakázky tvořil jeden funkční celek.

V Brně dne 10. 10. 2018
MUDr. Roman Kraus, MBA

ředitel FN Brno

MUDr. ROMAN KRAUS, MBA
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